der for at maksimere elektrodekontakten og minimere muskel-
artefakt. Undgé led eller knoglefremspring. Se “Typiske Konfi-
gurationer” senere i dette kapitel vedrerende eksempler pa eletro-
dekonfigurationer.

Tag hensyn til folgende specielle forhold, nar der vaelges steder
til placering af elektroder: N
Kirurgi — Hold elektroderne s& langt vak fra stedet for det
kirurgiske indgreb som muligt.

Brandsirspatienter — Anvend sterile elektroder. Rens
udstyret omhyggeligt. Folg hospitalets procedurer til infek-
tionskontrol.

Montering af EKG afledninger

Afledningssattene er farvekodede i henhold til skemaet i fol-
gende tabeller.

Tabel 10-4: EKG afledningsfarver for 3-, 5- og 6-aflednings-
kabelsaet

LA Sort Gul

LL Rad Gron

RA Hvid Rad

RL Gren Sort

V Brun Hvid

V+ Gra og hvid Gra og hvid

Tabel 10-5: EKG afledningsfarver for 12-aflednings-kabelsast

Side 10-18

$C 7000/8C 8000/SC 9000 VEO



